
Localizador de ápice Propex IQ®
Guía de limpieza, desinfección y esterilización

Esta es una guía complementaria a las 
instrucciones de uso.  
Consulte las instrucciones de uso para ver todas 
las advertencias e instrucciones detalladas.



Limpieza, desinfección y esterilización 

General
Las siguientes piezas deben reprocesarse inmediatamente después de cada uso:

!    El localizador de ápice Propex IQ® (con pinza de sujeción), el cable 
de medición y el cable de medición X-Smart IQ® no se pueden esterilizar.

LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN

Localizador de ápice Propex IQ®  
Limpieza y desinfección (con la pinza de sujeción 
si está montada)

Cable de medición X-Smart IQ®  
Limpieza y desinfección 

 Clip de lima  
Limpieza, desinfección y esterilización

 Cable de medición  
Limpieza y desinfección

 Clip labial  
Limpieza, desinfección y esterilización

2 INL \ B ES PPIQ GUI 001 / 12/2017 – UPDATED 06/2018



Localizador de ápice  
Propex IQ® 

Limpieza

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Utilice equipos de protección individual

Apague el dispositivo

1 

Limpie el dispositivo con toallitas de un solo 
uso humedecidas en solución de limpieza  
(p. ej., CaviWipes™)

El localizador de ápice Propex IQ® 
ya está limpio. Continúe con la 
desinfección (consulte la página 7)

3 

5 

Deseche la(s) funda(s) protectora(s) 
como elementos con peligro biológico

2 

Limpie las ranuras y los tornillos con un cepillo 
limpio humedecido en solución de limpieza  
(no limpie dentro del conector USB)

4 
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Limpie con toallitas de un solo uso humedecidas 
en una solución de limpieza (p. ej., CaviWipes™)

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS PARA EL CLIP DE LIMA Y EL CLIP LABIAL

Limpieza

Los accesorios ya están limpios. Continúe con la 
desinfección (consulte la página 6)

1 

Sumerja por completo el clip de lima y el clip 
labial en solución de limpieza (soluciones 
detergentes enzimáticas CIDEZYME® o ENZOL®) 
durante el tiempo de contacto prescrito

1 

Apriete el clip de lima para abrirlo y cerrarlo 
5 veces

3 

2 

2 

Aclare con agua 3 veces durante 1 minuto 
cada vez. El clip de lima y el clip labial ya están 
pretratados. Continúe con la limpieza (paso 5)

4 

Cable de medición,  
Cable de medición  
X-Smart IQ®

Clip de lima y clip labial 
Tratamiento previo para protección 
personal

Limpie con un cepillo un paño

5x
APRIETE 

SUELTE
 1 MIN

3x
APRIETE 

SUELTE
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Limpieza

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS PARA EL CLIP DE LIMA Y EL CLIP LABIAL

El clip de lima y el clip labial ya están limpios. Continúe con la desinfección (consulte la página 7)

9 

Limpieza del clip de lima  
y el clip labial

Sumerja por completo el clip de lima y el clip 
labial en solución de limpieza durante el tiempo 
de contacto prescrito
Apriete el clip de lima para abrirlo y cerrarlo 
5 veces mientras está sumergido

5

Sumerja por completo el clip de lima y el clip 
labial en un baño de ultrasonidos con solución 
de limpieza durante el tiempo de contacto 
prescrito. Apriete el clip de lima para abrirlo y 
cerrarlo 5 veces mientras está sumergido

7 

Aclare con agua 3 veces durante 1 minuto 
cada vez
Apriete el clip de lima para abrirlo y cerrarlo 
5 veces

8 

Aclare con agua 3 veces durante 1 minuto 
cada vez
Apriete el clip de lima para abrirlo y cerrarlo 
5 veces mientras lo aclara

6 
 1 MIN

3x
APRIETE 

SUELTE

 1 MIN

3x
APRIETE 

SUELTE

5x
APRIETE 

SUELTE

5x
APRIETE 

SUELTE
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INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS PARA EL CLIP DE LIMA Y EL CLIP LABIAL

Desinfección

1 

Introduzca el aparato en una funda protectora sin usar justo antes de usarlo. Ponga una 
segunda funda sobre la pinza de sujeción si esta está montada

2 

Localizador de ápice Propex IQ® , cable de medición, 
cable de medición X-Smart IQ®

Desinfecte el dispositivo y los accesorios (incluidas las rendijas) con toallitas humedecidas en 
desinfectante con ingredientes activos de amonio cuaternario/alcohol (p. ej., CaviWipes™). 
Después de la desinfección, conserve el dispositivo y sus accesorios conforme a las instrucciones 
de conservación indicadas en las instrucciones de uso

1 

Utilice equipos de protección individual
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Desinfección

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS PARA EL CLIP DE LIMA Y EL CLIP LABIAL

Sumerja por completo el clip de lima y el clip 
labial en solución desinfectante (Cidex OPA) 
durante el tiempo de contacto prescrito. Apriete 
el clip de lima para abrirlo y cerrarlo  
5 veces durante el tiempo de contacto prescrito

1 

Deje que el clip de lima y el clip labial se sequen

3 

Aclare con agua 5 veces durante 1 minuto 
cada vez
Apriete el clip de lima para abrirlo y cerrarlo 
5 veces

2  1 MIN

5x
APRIETE 

SUELTE

Clip de lima y clip labial

5x
APRIETE 

SUELTE
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INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS PARA EL CLIP DE LIMA Y EL CLIP LABIAL

Esterilización

Clip de lima y clip labial

Embale el clip de lima y el clip labial en bolsas 
de esterilización sin usar

Deseche todas las toallitas y guantes de 
un solo uso como elementos con peligro 
biológico

Use solo soluciones de limpieza y 
desinfección adecuadas para dispositivos 
médicos y aprobadas en su país/
territorio

1 

Esterilice por vapor el clip de lima y el clip 
labial durante al menos 3 min a 134 °C. 
Inspeccione el clip de lima y el clip labial 
(consulte las instrucciones de uso para ver la 
información detallada)

2 
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Maillefer Instruments Holding Sàrl
Chemin du Verger 3 - 1338 Ballaigues - Suiza
Teléfono: +41 (0)21 843 92 92 endo@dentsplysirona.com 
dentsplysirona.com

134 °C

x3 MIN


