
Localizzatore d'apice Propex IQ®
Guida alla pulizia, disinfezione e sterilizzazione

Questa è una guida integrativa alle istruzioni 
per l'uso.  
Consultare le istruzioni per l'uso per avvisi e 
istruzioni dettagliate.



Pulizia, disinfezione e sterilizzazione 

Generale
Le parti seguenti devono essere rigenerate subito dopo l'uso:

!    Il localizzatore d'apice Propex IQ® (con fermaglio), il cavo di misurazione 
e il cavo di misurazione X-Smart IQ® non possono essere sterilizzati.

PULIZIA, DISINFEZIONE E STERILIZZAZIONE

Localizzatore d'apice Propex IQ®  
Pulizia e disinfezione (con fermaglio montato)

Cavo di misurazione X-Smart IQ®  
Pulizia e disinfezione 

 Clip per lima 
Pulizia, disinfezione e sterilizzazione

 Cavo di misurazione 
Pulizia e disinfezione

 Clip per labbro 
Pulizia, disinfezione e sterilizzazione
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Localizzatore d'apice  
Propex IQ® 

Pulizia

PROCEDURA DI PULIZIA E DISINFEZIONE

Indossare dispositivi di protezione 
individuale (DPI)

Spegnere il dispositivo

1 

Pulire il dispositivo con panni monouso imbevuti 
di soluzione detergente (es. CaviWipes™)

Ora il localizzatore d'apice Propex IQ® 
è pulito. Procedere con la disinfezione 
(vedere pagina 7)

3 

5 

 
Smaltire le guaine di protezione come rifiuti a 
rischio biologico

2 

Pulire scanalature e viti con uno spazzolino 
pulito imbevuto di soluzione detergente (non 
pulire l'interno del connettore USB)

4 

3INL \ B IT PPIQ GUI 001 / 12/2017 – UPDATED 06/2018



Pulire con panno monouso imbevuto di 
soluzione detergente. (es. CaviWipes™)

ISTRUZIONI SPECIFICHE PER LA CLIP PER LIMA E LA CLIP PER LABBRO

Pulizia

Ora gli accessori sono puliti. Procedere con la 
disinfezione (vedere pagina 6)

1 

Immergere completamente la clip per lima e 
la clip per labbro in una soluzione detergente 
(soluzioni detergenti enzimatiche CIDEZYME®, 
ENZOL®) per il tempo di contatto prescritto

1 

Schiacciare e rilasciare 5 volte la clip per lima per 
aprirla e chiuderla

3 

2 

2 

Sciacquare con acqua 3 volte per 1 minuto a 
volta. Ora la clip per lima e la clip per labbro 
sono pretrattate. Procedere con la pulizia 
(fase 5)

4 

Cavo di misurazione,  
Cavo di misurazione  
X-Smart IQ®

Clip per lima e clip per labbro 

Pretrattamento per protezione personale

Pulire con uno spazzolino o un panno pulito

5x
SCHIACCIARE 

RILASCIARE
 1 MIN

3x
SCHIACCIARE 

RILASCIARE
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Pulizia

ISTRUZIONI SPECIFICHE PER LA CLIP PER LIMA E LA CLIP PER LABBRO

Ora la clip per lima e la clip per labbro sono pulite. Procedere con la disinfezione (vedere pagina 7)

9 

Pulizia di clip per lima e clip 
per labbro

Immergere completamente la clip per lima e la 
clip per labbro in una soluzione detergente per il 
tempo di contatto prescritto
Schiacciare e rilasciare 5 volte la clip per lima 
mentre è immersa per aprirla e chiuderla

5

Immergere completamente la clip per lima e 
la clip per labbro in un bagno a ultrasuoni con 
soluzione detergente per il tempo di contatto 
prescritto; Schiacciare e rilasciare 5 volte la 
clip per lima mentre è immersa per aprirla e 
chiuderla

7 
Sciacquare con acqua 3 volte per 1 minuto a 
volta
Schiacciare e rilasciare 5 volte la clip per lima 
per aprirla e chiuderla

8 

Sciacquare con acqua 3 volte per 1 minuto a 
volta
Schiacciare e rilasciare 5 volte la clip per lima 
durante il risciacquo per aprirla e chiuderla

6 
 1 MIN

3x
SCHIACCIARE 

RILASCIARE

 1 MIN

3x
SCHIACCIARE 

RILASCIARE

5x
SCHIACCIARE 

RILASCIARE

5x
SCHIACCIARE 

RILASCIARE
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ISTRUZIONI SPECIFICHE PER LA CLIP PER LIMA E LA CLIP PER LABBRO

Disinfezione

1 

Inserire il dispositivo in una guaina di protezione nuova subito prima dell'uso. Mettere una seconda 
guaina sul fermaglio, se presente

2 

Localizzatore d'apice Propex IQ® , cavo di misurazione, 
Cavo di misurazione X-Smart IQ®

Disinfettare dispositivo e accessori (comprese le fessure) con panni imbevuti di disinfettante con 
ingredienti attivi a base di alcool e ammonio quaternario (es. CaviWipes™). Dopo la disinfezione, 
conservare il dispositivo e i relativi accessori secondo le indicazioni delle istruzioni per l'uso

1 

Indossare dispositivi di protezione 
individuale (DPI)
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Disinfezione

ISTRUZIONI SPECIFICHE PER LA CLIP PER LIMA E LA CLIP PER LABBRO

Immergere completamente la clip per lima e la 
clip per labbro in una soluzione disinfettante 
(Cidex OPA) per il tempo di contatto prescritto; 
Schiacciare e rilasciare 5 volte la clip per lima 
per aprirla e chiuderla per il tempo di contatto 
prescritto

1 

Lasciare asciugare la clip per lima e la clip per labbro

3 

Sciacquare con acqua 5 volte per 1 minuto a 
volta
Schiacciare e rilasciare 5 volte la clip per lima 
per aprirla e chiuderla

2  1 MIN

5x
SCHIACCIARE 

RILASCIARE

Clip per lima e clip 
per labbro

5x
SCHIACCIARE 

RILASCIARE
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ISTRUZIONI SPECIFICHE PER LA CLIP PER LIMA E LA CLIP PER LABBRO

Sterilizzazione

Clip per lima e clip  
per labbro

Imbustare la clip per lima e la clip per labbro in 
buste di sterilizzazione nuove

Smaltire i panni e i guanti monouso come 
rifiuti a rischio biologico

Utilizzare esclusivamente soluzioni 
detergenti e disinfettanti idonee ai 
dispositivi medici e approvate nel 
rispettivo paese/regione

1 

Sterilizzare a vapore la clip per lima e la 
clip per labbro per almeno 3 min a 134°C. 
Controllare la clip per lima e la clip per labbro 
(vedere le istruzioni per l'uso per informazioni 
più dettagliate)

2 
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Maillefer Instruments Holding Sàrl
Chemin du Verger 3 - 1338 Ballaigues - Svizzera
Tel: +41 (0)21 843 92 92 endo@dentsplysirona.com 
dentsplysirona.com

134 °C

x3 MIN


